別紙

実験室名：

微生物レベル：BSL2
Laboratory biosafety manual(WHO) に基づく
	
	安全設備および運営の基準
	確認事項(※)

	１
	通常の微生物実験室（特別な隔離は不要）

	

	２
	生物学的安全キャビネットの設置。

	

	３
	実験室のある建物内に高圧滅菌器が設けられていること。

	

	４
	実験室の入り口には国際バイオハザード標識を表示する。

	

	５
	実験室の入り口は施錠できるようにする。

	


    ※  満たしている場合は，「○」を記入している。
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